
 

 

 

 

 

 

公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 

医療事故情報収集等事業 医療安全情報（No.173）の公表について 

 

 

本財団医療事故防止事業部では、平成１６年度より医療事故情報およびヒヤ

リ・ハット事例の収集・分析等を行う医療事故情報収集等事業を実施していま

す。 

同事業では、特に周知すべき内容として医療安全情報を作成し、事業参加医

療機関等に対しファックス等により提供するとともに、ホームページに掲載し

ています。 

4 月 15 日（木）に、医療安全情報（No.173）を提供しましたのでご案内いた

します。 

 

詳細は、本事業のホームページをご覧ください。 

https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_173.pdf 

 

以上 

問い合わせ先： 

公益財団法人日本医療機能評価機構   

担当：坂口、横田 

      Tel 03（5217）0252 
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輸液ポンプ・シリンジポンプの流量を誤って
入力し、１０倍の速度で薬剤を投与した事例が
報告されています。

事例のイメージ薬剤名 正しい流量
（ｍＬ／ｈ）

誤った流量
（ｍＬ／ｈ）

エルネオパNF2号輸液

ソルデム３A輸液
+ヘパリン１００００単位

シンビット静注用200ｍｇ
＋生理食塩液

ミダゾラム注2０ｍｇ
+ブドウ糖注射液
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No.173　2021年4月

輸液ポンプ等の
流量の10倍間違い

輸液ポンプ・シリンジポンプの流量の入力を誤り、指示の１０倍の速度で薬剤を投与
した事例が１１件報告されています（集計期間：２０１６年１月１日～２０２１年２月
28日）。この情報は、第６１回報告書「分析テーマ」で取り上げた内容をもとに作成し
ました。

◆第６１回報告書（２０２０年６月公表）のＰ.５２～５４に輸液ポンプ・シリンジポンプの流量を表示した画面の写真を掲載しています。
（https://www.med-safe.jp/pdf/report_2020_1_T002.pdf）

流量は
４.１ｍL/h

https://www.med-safe.jp/pdf/report_2020_1_T002.pdf
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No.173　2021年4月

輸液ポンプ等の流量の１０倍間違い

公益財団法人 日本医療機能評価機構　医療事故防止事業部
〒101-0061  東京都千代田区神田三崎町1-4-17  東洋ビル
電話 ： 03-5217-0252（直通）　ＦＡＸ ： 03-5217-0253（直通）
https://www.med-safe.jp/

※この医療安全情報は、医療事故情報収集等事業（厚生労働省補助事業）において収集された事例をもとに、本事業の一環と
して総合評価部会委員の意見に基づき、医療事故の発生予防、再発防止のために作成されたものです。
　本事業の趣旨等の詳細については、本事業ホームページをご覧ください。 https://www.med-safe.jp/
※この情報の作成にあたり、作成時における正確性については万全を期しておりますが、その内容を将来にわたり保証するもの
ではありません。

※この情報は、医療従事者の裁量を制限したり、医療従事者に義務や責任を課す目的で作成されたものではありません。

事 例 1 
患者にエルネオパＮＦ２号輸液を投与していた。看護師Ａが輸液を更新した際、輸液
ポンプの流量を８３ｍＬ／ｈとすべきところ８３０ｍＬ／ｈとした。１時間後に訪室した
看護師Ｂが、指示の１０倍の速度で投与されていることに気付いた。

事 例 2 
患者にシンビット静注用２００ｍｇ＋生理食塩液を投与する予定であった。担当看護師Ａ
は、シリンジポンプの流量を４.１ｍＬ／ｈとすべきところ４１ｍＬ／ｈとした。ダブル
チェックを依頼された看護師Ｂは、シリンジポンプの前まで行かず廊下から液晶画面を
見た。その際、４と１の数字は見たが小数点は確認しなかった。３０分後に訪室した
看護師Ａが、指示の１０倍の速度で投与されていることに気付いた。

・輸液ポンプ等の設定時、流量の表示画面と指示を照らし合わせて指差し
　声出し確認する。

事例が発生した医療機関の取り組み

上記は一例です。自施設に合った取り組みを検討してください。

・医療機関内で流量の確認方法を決めて遵守しましょう。

取り組みのポイント

（総合評価部会）


